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要 　　　約
最近，話題を集めている大脳表面の毛細血管の血流変化を非侵襲的に観察する装置は，体内を透過
し易い近赤外光の特性を利用している．この光は四肢や体幹の大量の血流変化も観測できる．本論文
では，微弱近赤外光を用いて，門脈の血流変化を安全かつ連続的に計測する方法について述べる．
微弱近赤外光を用いる計測法で得られる門脈の血流変化は定性的で定量的ではないという限界はあ
るけれども，腸の消化機能が把握できるし，健康状態の推定や疾病の早期発見に役立つ可能性もある．
また，本研究用に開発した計測装置は安価な部品で構成できることから，一般家庭で広く利用できる
機器に仕上げられる可能性も高い．
は じ め に
我が国では世界一の長寿命に加え出生率の低下か
ら，高齢化率が急速に高まり，ついに世界一となっ
た．少子化や核家族化の影響は高齢者所帯の増加と
いう問題を引き起こし，こうした所帯では，健康状
態に不安を抱えながら生活している人も多い．
心拍や体温，血圧等のバイタルサインは全身状態
を示すが，良好でない時には，その原因を推定する
には不十分である．医療機関では，健康状態を把握
するために血液や尿等の成分解析結果や，線や超
音波を利用した医用画像を役立てている．線は侵
襲性を伴う．生検といって組織標本を採取するため
小手術を要する場合もある．それに比べれば，血液
採取は侵襲の度合が比較的低いが，尿検査のような
非侵襲的な検査方法が望ましいことは言うまでも無
い．例えば，微弱な超音波は無害とされているので，
妊婦の検診にも用いられているが，誰もが使いこな
せる装置では無い．仮に，体内各部の血液量を安全
かつ簡便に観測する方法があれば，血管の閉塞状態
や，内臓機能の低下等を推測する有力な手がかりに
なることが期待される．
微弱近赤外光の体内透過性は古くから知られてお
り，大脳表面の血流変化を観察する装置が既に商品
化されている．非侵襲的で安全性も高いが，操作性
や価格面には多いに問題がある．
本論文では，微弱近赤外光の特性を利用して，門
脈付近の血流変化を安全かつ簡便，しかも連続的に
計測する方法（  ）
とその効果について述べる．応用面としては，消化
機能に不安がある人の現状を把握するといった用途
が想定される．
本研究の目的は，健康状態を安全かつ簡便に把握
する方法として微弱近赤外光の体内透過性に注目
し，門脈の血流変化を非侵襲的かつ連続的に観測す
ることの可能性を評価することである．具体的に記
せば，波長 	!の微弱近赤外光を用いて食前から
食後にわたる門脈付近の血流変化を連続的に観測す
る．これによって，消化機能の一部が評価できるこ
とを期待している．
門脈とは，胃，腸，胆嚢，膵臓，脾臓から出た静
脈が集まった血管系のうち，特に，肝臓へ向かう部
分の血管を門脈と呼び，小腸等の消化管で吸収され
たブドウ糖やアミノ酸等の栄養分を肝臓に運ぶ重要
な役割を担っている．そこで，消化機能の指標の一
つとして，食餌負荷を与えた直後の門脈血流の変化
を観察した（図 ）．超音波診断装置のプローブ操
作にて門脈を描出し，センサが正しく門脈上に位置
するように装着した．
実 験 方 法
．被験者
微弱近赤外光を用いて門脈における血流変化を
計測した対象者は，"歳の男性
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図  門脈とセンサ
左）ドップラー 　エコーで門脈血流を測定しているところ．門脈上にセンサが装着されている．
右）門脈の位置を同定し、直上の腹壁にセンサを装着する（左図参照）
の計"名である．表 に被験者のプロフィールを示
す．実験に先立ち，以下に述べるインフォームド・
コンセントを得た．すなわち，被験者全員に本実験
の趣旨と方法を詳しく説明し，さらに，実験への協力
は個人の自由意志で判断すべきこと，また，協力を
表明した後，いつでも取り消しができることや，個
人に属する情報の守秘義務等を伝えた後，文書によ
る同意を得た上で計測実験を行なった．しかし，微
弱近赤外光を用いて計測した結果を検証するために，
ドップラー効果を利用して大きな血管の血流速を求
める機能を持つ超音波診断装置を用いる計測は，両
者を併有する機器の確保が難しいだけでなく，計測
時間が長いといった問題があるため，多くの被験者
に対し実施することが極めて困難であったため，"
歳の成人男子 名に止めた．この計測については，
条件を変更して，別の日にも実施した．なお，本研
究は川崎医療福祉大学の倫理審査委員会の承認を得
て行なった．
表  被験者の年齢分布
．計測装置
微弱近赤外光を利用した血流変化計測装置
計測には，この実験のために特注の（内山技研と
エクセル・オブ・メカトロニクスの共同開発した）微
弱近赤外光を利用する血流変化計測装置（以下，微
弱近赤外光血流計または光血流計と称す）を使用し
た．装置の概観を図 に示す．また，測定部に装着
するセンサユニットの外観を図  に示す．これは，
微弱近赤外光の光源と光を検出する受光素子との間
図  血流変化計測装置外観
図  センサユニット外観
を  !離して配置したものである．光源には波長
 	!，出力  !#の発光ダイオ ドー（以下，$%&
と称す），受光素子には最低入射光	#のフォト
ダイオ ドーを使用している．
センサユニットと本体は専用ケーブルで接続する．
光血流計のサンプリング周波数は  '(とした．	
秒毎に発生する光血流計の出力データは，)*ケー
ブルを介してパソコンに送信した後，種々の解析を
行なう．
微弱近赤外光を用いた血流計測の原理について説
明する．図 
に示すようにセンサユニットを観測対
象部位の真上の皮膚に密着させ，光源から微弱近赤
外光を照射すると，光は組織内で散乱を繰り返す．
この際，一部の光が皮膚外に戻るので，これを受光
微弱近赤外光を用いた門脈近傍における血流変化の解析 
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図  微弱近赤外光を用いた血流計測の概念図
素子で捉える．なお，図は大脳表面の血流を計測す
る時の概念図であり，図中の灰色部分は頭蓋骨を示
す．何らかの要因で脳が刺激され興奮すると，まず，
該当部位周辺の酸素やブドウ糖が消費され，次に，
その不足分を補うために新鮮血が流入し，ヘモグロ
ビン（以下，',と略す）量が増大する．',には近
赤外光を吸収する作用があり，組織内を走行する近
赤外光は ',に吸収されて弱まるから，受光素子が
検知する光量から観測部位における ',の量を推定
することができる．これが脳の活性度を測る道具と
して，近年，マスコミで話題になっている機構の原
理である．大きな骨が表面近くに存在しない下腹部
は骨による近赤外光の減衰が避けられる分，有利で
あるが，深部まで入り込んだ光の挙動が充分解明で
きていないという問題もある．
皮膚に直接触れるセンサの安全性を確保するため，
狭い範囲にエネルギーが集中するレーザー光源の使
用は避け，安全性が高い $%&光源を選択した．ま
た，発熱する可能性がある抵抗等の部品をセンサユ
ニット内から排除し，かつ，出力を  !#に抑える
ことで，表面温度が
	度を超えることがないよう配
慮している．この場合の光量は，太陽光の	 "程
度で薄暮時に相当する明るさなので，直接目に入れ
ても何ら害はない．
超音波診断装置
計測には，ドップラー効果を利用して特定血管に
おける流量計測機能を持つ超音波診断装置（型名：
東芝 - -		-）を使用した．
．橈骨動脈における血流変化の計測
まず，光血流計が実際に血流を検知していること
を確認するための予備実験として，被験者の左上腕
に血圧計のマンシェットを装着して，血流が停止す
るまで血管を締め付けた状態と弛緩させた状態を繰
り返し，その過程における右橈骨の手掌側端で外面
から触知可能な橈骨動脈の血流変化を観測して，超
音波診断装置による計測結果と比較検証した．この
測定部位は，一般の循環器の診療において脈を調べ
る際に極普通に利用される橈骨動脈の部位である
（図 上）．
図  上）橈骨動脈の上部にセンサを装着する
下）マンシェットで血流を停止させた際のセンサ
出力
．門脈における血流変化の計測
ベッド上に仰臥した被験者に対して超音波診断装
置を用いて門脈の位置を同定し，腹部の皮膚にマー
クを付けた．次に，その部位の真上にセンサを粘着
テープで貼り付けて計測を開始した．この状態で	
分程度安静にした後，チューブ状の容器に入った流
動食を投与し，摂食後，さらに，時間安静状態を
継続し，その過程における門脈近傍の血流変化を計
測した．チューブ入りの流動食を選択した理由は摂
食時の体動の影響を最小限に抑えるためである．こ
の実験では，摂食完了時および光血流計で観測した
血流変化がピークに達した時の血流量を超音波診断
装置の血流計測機能を用いて計測した．
結 果
．橈骨動脈における計測結果
図 下に血流停止状態と正常な還流状態を繰り返
した場合の橈骨動脈における光血流計の計測結果を
示す．図の横軸は時間で単位は分，縦軸は電圧で単
位は  である．グラフ上部に書き込んだ数値は
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超音波診断装置で計測した血流量で，血流停止中の
指示値は		 .!，再開時の指示値は		 .!
であった．また，図中の短い矢印は血流停止，長い
矢印は血流再開の開始時点を示している．
前述したように，センサの出力電圧は受光量に依
存する．血流量が減少すると，必然的に，センサ視
野内の ',量は減少し，近赤外光が吸収されて減衰
する比率が低下するため，出力電圧は上昇する．つ
まり，図中のグラフの上昇は血流減少を意味し，下降
は血流増大を意味する．図 から，血流の停止期間
中，電圧は殆ど変化しないが，マンシェットを緩め
血流が再開すると，その直後に電圧は急激に低下し，
しばらくすると，緩やかに低下する変化パターンが
毎回繰り返されている．このような傾向は水道の蛇
口に柔らかいゴム管等を接続した状態で蛇口を開放
した時に観測される結果に対応するもので，血液が
流体であることから容易に納得できるものである．
この予備実験によって，微弱近赤外光には，内臓
等の血流変化を観測する手段として，充分利用しう
る実用性があることが確認できた．
．門脈における計測結果
図 "は，ベッド上で仰臥した被験者に対し，食事
負荷投与後 時間，光血流計で計測した門脈付近の
血流変化である．横軸は時間で単位は分，縦軸は電
圧で単位は である．計測開始後，分および
分経過時の 本の縦線は食事の開始および終了時
点を示すマーカーである．摂食後，数分経過した時
点から門脈近傍の血流が増大し始め，約 時間後に
最大値を記録し，その後，緩やかに減少する傾向は
"名の被験者全員に認められた．血流は，開始時を
		/とすると平均で" /にまで減少した．
ただし，計測時の生データである電圧が最小値にな
るまでの時間，つまり，血流が最大になる時間には
個人差がある．被験者"名の，この時間の平均値は
 
分であった．
図 は門脈近傍における血流変化を解析するため
にフィッティングを行なった図で，この時，光血流
計での計測と並行して，特定血管の血流量を計測す
る機能を持つ超音波診断装置を用いて，門脈の血流
変化を定量的に計測した（図 インセット）．この装
置は極めて高価であり，加えて，計測は専門家しか
できないので，被験者は 名のみである．この計測
実験によって，摂食直後の血流量		 .!が光血
流計の計測値が最小値に達した時点では .!
に増大したことを確認した．この血流変化が，食餌
摂取に由来するものであることを確認するため，別
の日に食餌抜きの同一被験者に 時間半ベッド上で
仰臥して貰い，前記超音波診断装置を用いて，一時
間毎に門脈の血流量を計測したが，毎回	+" .!
で変化しなかった．従って，図 "や図 の電圧低下
は血流増大の結果と判断することが妥当と思われる．
考 察
微弱近赤外光を利用した血流変化計測装置を用い
てヒトの橈骨動脈と門脈を計測した結果，この装置
で，血管の閉塞や消化活動に伴う血流変化の傾向が
把握できることが確認できた．また，流量を定量的
に計測できる超音波診断装置を併用したことで，こ
図  摂食後の門脈近傍における血流変化
微弱近赤外光を用いた門脈近傍における血流変化の解析 
図  門脈近傍における血流変化解析
インセット）プローブ肋間操作による門脈血流測定
の装置の出力電圧と血流量の間には高い相関性があ
ることが確認できた．ただし，本計測装置の出力電
圧を観測部位の血流量に換算し数値化するという最
終目標にはまだ到達していない．つまり，本文中で
使用した光血流計という略称は，まだ実現していな
いが，計測装置の内部処理方法の改良によって実現
の可能性はあり得ると考えている．今回使用した超
音波診断装置は血流を非侵襲的に計測できる優れた
医療機器であるが，価格的にも操作性の面でも素人
が扱える機械ではない．その意味では，本装置のよ
うな微弱近赤外光の利用は，一般人による扱いが可
能な現実的な応用であり，その用途の拡大が期待さ
れる．
これまでの の理論では，組織における毛細
管が織りなす血管床の血流が増え，ヘモグロビンが
増えることにより，照射光のヘモグロビンによる
吸収が増加するとされていた ．しかし，今回の
我々の実験結果は，毛細管だけでなく，それよりも
太い動脈や静脈でも応用が可能であることを示して
おり，これまでの理論と異なる新しい発見である．
限界や問題点は多いが，今回，橈骨動脈や門脈に
おける血流変化が納得できる形で観測できたことは，
この方法による血流動態が，様々な血管や筋肉，臓
器が正常に機能しているかどうかを大まかに判断し，
該当部位の健全性を推定する手がかりになりうる可
能性を示唆している．血流変化のパターンに注目し
解析することで循環系に関する問題点解明に手がか
りを与える可能性もある．前述したように，この装
置は非侵襲的で安全性も高く操作も簡単な上に，セ
ンサに安価な $%&を使用しており，その個数も少
ないので，一般家庭で利用しうる安価な装置に仕上
げられる可能性がある．実現すれば，日々の健康状
態の推定に利用でき，疾病の早期発見に役立てられ
るであろう．
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ころが大きい．また，解析ソフトを提供して頂いた東京女
子大学の内藤正美教授にも深く感謝する．なお，被験者と
してご協力頂いた川崎医療福祉大学および川崎医療短期大
学の学生の方々にも感謝する．
文 　　　　　献
）灰田宗孝：脳機能計測における光トポグラフィ信号の意味， ，	
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